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D!KUJEME V"M ZA N"KUP 
P#$STROJE DiaDENS-Cosmo.
Abyste mohli pou%‚vat v!' p•‚stroj efektivn• a 
bezpe#n•, p•e#t•te si, pros‚m, pozorn• cel€ n!vod.
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PRAVIDLA 
BEZPE%N&HO POU'$V"N$

V•nujte pozornost informac€m ozna•en‚m t€mto symbolem. Jsou d#le$it% pro bezpe•n% a 
efektivn‚ pou$‚v€n‚ p!‚stroje.

Informace obsa%en$ v"tomto n!vodu k"obsluze jsou d&le%it$ pro va'‚ bezpe#nost a 
pro spr!vn$ pou%‚v!n‚ a (dr%bu p•‚stroje.

Pou%‚v!n‚ v" bl‚zkosti kr!tkovlnn€ch a mikrovlnn€ch za•‚zen‚ m&%e zp&sobit nestabilitu 
v€stupn‚ch parametr& p•‚stroje.

Nenech!vejte p•‚stroj dlouho na p•‚m$m slunci p•i vysok$ teplot• vzduchu )>25 *C+. M&%e to 
zp&sobit nefunk#nost displeje nebo zni#en‚ nap!jec‚ch #l!nk&.

P•‚stroj obsahuje k•ehk$ #!sti, proto jej chra/te p•ed (dery a p!dy.

P•‚stroj nen‚ odoln€ proti vod•. Chra/te jej p•ed vlhkem.

Ve'ker$ opravy v€robku mus‚ prov!d•t kvali:kovan‚ pracovn‚ci v€robn‚ho z!vodu nebo 
autorizovan€ch servisn‚ch center.

Podm€nky pro p!epravu:
Ð teplota -50 a% ;50 *C<
Ð relativn‚ vlhkost vzduchu 30 a% 93 =<
Ð atmosf$rick€ tlak 70 a% 106 kPa )525 a% 795 mmHg+.

Podm€nky pro skladov"n€:
Ð teplota -50 a% ;40 *C<
Ð relativn‚ vlhkost vzduchu 30 a% 93 =<
Ð atmosf$rick€ tlak 70 a% 106 kPa )525 a% 795 mmHg+.

Podm€nky pro pou#€v"n€:
Ð teplota ;10 a% ;35 *C<
Ð relativn‚ vlhkost vzduchu 30 a% 93 =<
Ð atmosf$rick€ tlak 70 a% 106 kPa )525 a% 795 mmHg+.

Pokud byl p!‚stroj skladov€n p!i teplot& okoln‚ho vzduchu ni$'‚ ne$ 10 (C, ponechejte jej nejm%n& dv& 
hodiny p!ed pou$it‚m v norm€ln‚ch klimatick"ch podm‚nk€ch.

Pou%it$ obalov$ materi!ly nepo'kozuj‚ %ivotn‚ prost•ed‚ a jsou recyklovateln$.

Elektrick$ a elektronick$ p•‚stroje odevzdejte jako t•‚d•n€ odpad.

P!‚stroj obsahuje drah% materi€ly, kter% mohou b"t ekologicky recyklov€ny a znovu pou$ity. Odevzdejte 
jej na m‚st& ur•en%m pro jejich sb&r a druhotn% zpracov€n‚ )pora*te se s+m‚stn‚mi poskytovateli t&chto 
slu$eb-.
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Kontraindikace

Pou$‚v€n‚ slab%ho proudu v kosmetice je bezpe•n% pro osoby, kter% nemaj‚ zdravotn‚ probl%my. 
Existuje ale seznam onemocn&n‚ a stav#, p!i nich$ m#$e b"t pou$‚v€n‚ p!‚stroje ze zdravotn‚ch d#vod# 
omezeno nebo zak€z€no.
Pat!‚ mezi n&:
Ð implantovan" kardiostimul€tor nebo jin% implantovan% elektronick% prost!edky;
Ð individu€ln‚ nesn€'enlivost elektrick%ho proudu;
Ð epilepsie s+•ast"mi k!e•ovit"mi stavy;
Ð hore•nat% stavy nejasn%ho p#vodu;
Ð novotvary;
Ð t&$k% zdravotn‚ stavy obecn&;
Ð infek•n‚ ko$n‚ onemocn&n‚.
V uveden"ch p!‚padech je nutn%, aby pou$‚v€n‚ p!‚stroje odsouhlasil l%ka!.

Kontrolovan" v"zkum pou$‚v€n‚ p!‚stroje t&hotn"mi $enami nebyl proveden.

OBECN& 
INFORMACE

Nen‚ %!dn$ tajemstv‚, %e ple? obli#eje m&%e ztratit svoji atraktivitu, kdy% se na n‚ objev‚ vr!sky a 
pigmentov$ skvrny, loupe se, ztrat‚ pru%nost a je m!lo hydratovan!. Na jedn$ stran• je to zp&sobeno 
zm•nami vyvolan€mi v•kem, kter$ se dot€kaj‚ cel$ho organizmu. Podobn$ zm•ny se ale mohou projevit 
v"ka%d$m v•ku v"d&sledku toho, %e poko%ka obli#eje je vystavena neust!l$mu p&soben‚ agresivn‚ch 
faktor& vn•j'‚ho prost•ed‚, v"d&sledku toho se naru'uje norm!ln‚ krevn‚ ob•h a v"d&sledku i vy%ivov!n‚ 
poko%ky. Vysych!, zhor'uje se jej‚ elasticita, m•n‚ barvu a objevuj‚ se na ni vr!sky. P•esto%e ne(prosn€ b•h 
#asu nem&%eme zastavit, ochr!nit ple? a zmen'it d&sledky trval$ho kontaktu s"okoln‚m prost•ed‚m je 
zcela v"sil!ch modern‚ kosmetiky.

Kosmetick$ (#inky p•‚stroje jsou zalo%eny na pou%it‚ impuls& slab$ho elektrick$ho proudu )mikroproud&+. 
P&soben‚ mikroproud& vede k obnovov!n‚ tonusu sval& a c$v a ke zlep'en‚ mikrocirkulace a v€%ivy 
poko%ky, v"d&sledku #eho% se aktivizuj‚ metabolick$ procesy a doch!z‚ k omlazov!n‚ pleti, kter! z‚sk!v! 
sv•%‚ a atraktivn‚ vzhled.

UR%EN$
V(ROBKU

P•‚stroj DiaDENS-Cosmo je ur#en pro prov!d•n‚ kosmetick€ch procedur na obli#eji.

Procedury nevy%aduj‚ spln•n‚ %!dn€ch zvl!'tn‚ch podm‚nek.

P•‚stroj je mo%n$ pou%‚vat doma i v"kosmetick€ch sal@nech.

2
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POPIS
P#$STROJE4

Obr. 1 P!‚stroj p!i pohledu shora vodiv" povrch

Obr. 2 P!‚stroj p!i pohledu zdola
Doln‚ strana s+vodivou man$etou

vodiv" povrch
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Obr. 3 Pohled na p!‚stroj
Konektor pro p!ipojen‚ kabelu a p!‚stroj se 
zapojen"m kabelem

Obr. 4 Pohled na p!‚stroj
Kryt bateri‚

Obr. 5 Maskov€ elektroda
Je zak€z€no p!ipojovat maskovou 
elektrodu k+jak"mkoliv jin"m p!‚stroj#m ne$ 
je DiaDENS/Cosmo.

Obr. 6 Kosmetick" p!‚stroj s+p!ipojenou maskovou
             elektrodou

Je zak€z€no p!ipojovat k+ p!‚stroji jin% 
elektrody ne$ masku ur•enou pro spole•n% 
pou$‚v€n‚ s+DiaDENSEM/Cosmo.

Konektor pro p!ipojen‚ kabelu

P!‚stroj 
se zapojen"m kabelem

Kryt bateri‚



7

N"VOD
K)POU'IT$

5.1. Podm•nky pro prov€d•n• procedur

Procedury nevy%aduj‚ spln•n‚ %!dn€ch zvl!'tn‚ch podm‚nek. M‚stnost m! b€t such! a tepl!. B•hem 
seance m&%e pacient pohodln• sed•t nebo le%et. Po jej‚m ukon#en‚ se doporu#uje odpo#inek v"klidu po 
dobu 10±15 minut.

V€robky ur#en$ pro pou%‚v!n‚ spole#n• s p•‚strojem DiaDENS-CosmoF
Ð kosmetick$ obli#ejov$ masky •ady DiaDENS-Cosmo<
Ð textiln‚ maska pro pou%it‚ fyziologick$ho roztoku )0,9= roztok NaCl+ nebo 1= roztoku karlovarsk$ 

v•‚deln‚ soli.

5.2. Testov€n• kosmetick!ch masek na alergick" reakce

V'echny kosmetick$ obli#ejov$ masky s$rie DiaDENS-Cosmo jsou hypoalergenn‚. Pokud ov'em m!te 
tendence k"alergick€m reakc‚mF
1+ naneste kapku kosmetick$ho roztoku na malou plochu poko%ky na vnit•n‚ stran• loktu a nechejte ji 

uschnout<
2+ pokud b•hem 1±2 hodin poko%ka z#erven!, nem•la by se tato kosmetick! maska pou%‚vat.

5.3. P#•prava pleti p#ed procedurou

P!ed procedurou je bezpodm‚ne•n& nutn% sejmout z+hlavy v'echny kovov% ozdoby. Pou$‚v€n‚ p!‚stroje 
p!es+vodiv% dopl7ky je zak€z€no, proto$e m#$e podstatn"m zp#sobem sn‚$it 8•innost procedury.

Nepou$‚vejte p!‚stroj na po'kozen% poko$ce a p!i p!‚znac‚ch z€n&tu v+oblasti obli•eje.

Obr. 9 Um‚st&n‚ a funkce ovl€dac‚ch prvk#

P•ep‚n!n‚ pracovn‚ch re%im& 
)VGLIVAQWYMXODREN[L+

Obr. < V"znam symbol# na displeji p!‚stroje

Re%im VGLIVA

Re%im WYMXODREN[L

\as zb€vaj‚c‚ do ukon#en‚ seance

Zv•t'en‚ s‚ly p&soben‚

Zmen'en‚ s‚ly p&soben‚

Zapnut‚QVypnut‚ p•‚stroje

WCD displej

StartQPauza )spu't•n‚ a p•eru'en‚ 
zvolen$ho pracovn‚ho re%imu+

Kontrola pr&b•hu procedury

Kontrola kontaktu s"poko%kou

Aktu!ln‚ s‚la p&soben‚

Stav bateri‚

5
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Pro zaji't•n‚ va'‚ bezpe#nosti je velmi d&le%it$, aby byla procedura prov!d•na na pleti o#i't•n$ od v'ech 
kosmetick€ch prost•edk&. Proto je t•ebaF
1+ odstranit z"obli#eje ple?ovou vodou ve'kerou kosmetiku<
2+ d&kladn• um€t obli#ej velk€m mno%stv‚m tekouc‚ vody<
3+ vysu'it ple? ru#n‚kem nebo such€m ubrouskem.

5.4. Obecn€ doporu$en• pro prov€d•n• procedur a pro v!b•r programu

P•i pou%‚v!n‚ p•‚stroje je d&le%it$ si pamatovat, %e nejv€razn•j'‚ (#inek se dosahuje p•i k(rov$ l$#b•. 
K(ry trvaj‚ od 5±6 do 10±12 procedur. ]#inek nastupuje postupn•, proto%e bu/ky poko%ky pot•ebuj‚ pro 
svoji obnovu #as. Celkov€ efekt procedur zaji'?uje tak$ dlouhodob€ n!sledn€ (#inek l$#by, kter€ je t•eba 
udr%ovat pomoc‚ 1±2 procedur t€dn•.

Dlouhodob$ nep•etr%it$ u%‚v!n‚ jednoho fyzik!ln‚ho faktoru zesiluje adaptaci organizmu na n•j a m&%e 
sn‚%it efektivitu l$#by. Proto se nedoporu#uje pou%‚vat p•‚stroj bez p•est!vek. Mimo to pravd•podobnostn‚ 
charakter fyziologick€ch proces& v"organizmu podmi/uje u velmi mal$ skupiny osob )maxim!ln• 
2±3 =+ nedostate#nou (#innost nebo (plnou absenci reakce na pou%‚v!n‚ )bez jak€chkoliv negativn‚ch 
n!sledk&+.

Podle typu va'‚ pleti a tak$ podle jej‚ho v€choz‚ho stavu, v•ku a c‚le procedur se mohou postupy pou%‚v!n‚ 
p•‚stroje r&znit. M&%ete si vytvo•it sv$ vlastn‚ nebo pou%‚t navrhovan$. Z!kladn‚ p•‚stupy jsou dvaF
1+ k(ra 6±12 procedur 1kr!t za #tvrtlet‚, mezi k(rami podp&rn! terapie 1±2 procedury t€dn•<
2+ k(ry 5±6 procedur 1kr!t za m•s‚c bez podp&rn$ terapie.

5.5. Program V%&IVA

Tento program se doporu#uje jako z!kladn‚ program kosmetick$ k(ry a zaji'?uje zlep'en‚ prokrven‚ 
poko%ky obli#eje a vst•eb!n‚ aktivn‚ch komponent& ple?ov€ch masek •ady DiaDENS-Cosmo.

5.6. Program LYMFODREN'&

Program WYMXODREN[L je ur#en€ pro zpevn•n‚ kontur obli#eje a pro odstran•n‚ otok&. P•i tendenci 
k"otok&m obli#eje se jej doporu#uje st•‚dat s"programem VGLIVA.

Pou%‚vaj‚ se p•i n•m textiln‚ masky namo#en$ v soln$m roztoku, nap•. ve fyziologick$m roztoku 
)0,9= roztok NaCl+ nebo v"1= roztoku karlovarsk$ v•‚deln‚ soli.

5.7. Kombinov€n• program( b•hem procedury

B•hem procedury se doporu#uje pou%‚vat kter€koliv jeden program. Ot!zku (#elnosti bezprost•edn‚ho 
n!sledn$ho pou%it‚ dal'‚ho programu je nutn$ •e'it individu!ln• podle (#innosti procedury a individu!ln‚ 
reakce.

Dodr$ujte doporu•ovan€ sch%mata pou$it‚. Nadm&rn& •ast% pou$‚v€n‚ p!‚stroje m#$e vyvolat 
podr€$d&n‚ pleti.

5.8. P#•prava p#•stroje na proceduru

P•ed pou%it‚m se p•esv•d#te, %e na p•‚stroji nejsou stopy po (derech nebo p!dech a %e WCD displej nen‚ 
rozbit€. Prov••te, zda nejsou na man%etov$ a maskov$ elektrod• zbytky cizorod€ch l!tek nebo stopy 
po'kozen‚.

Zakazuje se pou$‚vat po'kozen% p!‚stroje.

Zakazuje se pou$‚vat maskov% elektrody s+po'kozenou vodivou vrstvou )se zm&n&nou barvou nebo 
mechanicky naru'en%-.

Pokud se p!‚stroj nach€zel v+chladu nebo v+prost!ed‚ se zv"'enou vlhkost‚, je pot!eba jej p!ed pou$it‚m 
ponechat nejm%n& 2 hodiny v m‚stnosti p!i pokojov% teplot&.
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5.8.1. Pokud byly z"p•‚stroje vyjmuty nap!jec‚ #l!nky, vlo%te je do n•j. Dodr%te orientaci p@l& bateri‚.

5.8.2. P•ed prvn‚m pou%it‚m umyjte maskovou a man%etovou elektrodu m€dlov€m roztokem. Zbytky 
m€dla opl!chn•te tekouc‚ vodou a osu'te such€m ubrouskem.

5.8.3. Maskovou elektrodu polo%te p•ed sebe dekorativn‚ stranou dol&.

5.8.4. P•ipojte vodi# k"maskov$ elektrod•.

5.8.5. M‚rn• navlh#ete poko%ku na h•betn‚ stran• p•edlokt‚. P•ipn•te p•‚stroj na ruku tak, aby 
man%etov! elektroda spolehliv• p•il$hala k"navlh#en$ poko%ce.

Pokud nem€ man$etov€ elektroda spolehliv" kontakt s+poko$kou, m#$e b&hem procedury vyvol€vat 
nep!‚jemn% pocity.

Nedoporu•uje se, aby jednu maskovou elektrodu pou$‚valo v‚ce osob.

5.9. Prov€d•n• procedury

5.9.1. Program V%&IVA
Vyjm•te z"obalu jednu z"masek •ady DiaDENS-Cosmo, d&kladn• ji rozlo%te a p•ilo%te na obli#ej.

P!ed aplikac‚ se p!esv&d•te, zda je obal kosmetick% masky neporu'en". Nepou$‚vejte kosmetick% masky 
v poru'en"ch obalech.

Zakazuje se pou$‚vat kosmetick% masky, kter% byly po dlouhou dobu vystaveny p#soben‚ vzduchu 
nebo masky, kter% nesou zn€mky vysych€n‚. Po vyjmut‚ z+obalu se doporu•uje pou$‚t masku b&hem 
20±30 minut.

Kosmetick% masky se nesm&j‚ navlh•ovat $€dnou tekutinou neschv€lenou pro pou$‚v€n‚ spole•n& 
s p!‚strojem DiaDENS/Cosmo.

Pozor$ Spole•n& s+ p!‚strojem se mohou pou$‚vat jenom ty kosmetick% masky, kter% pro to byly 
schv€leny. =€dn% jin% kosmetick% masky nebyly na spole•n% pou$‚v€n‚ s+p!‚strojem testov€ny.

Zakazuje se pou$‚vat kosmetick% masky s+pro'lou dobou pou$itelnosti.

5.9.2. Program LYMFODREN'&
P•ipravte si soln€ roztok )nap•. 1= roztok karlovarsk$ v•‚deln‚ soli ± 1 #ajov! l%i#ka na 0,5 litru vody+ 

nebo pou%ijte hotov€ fyziologick€ roztok )0,9= roztok NaCl+. Vyjm•te textiln‚ masku z"obalu. 
Napus?te ji soln€m roztokem a vyma#kejte p•ebyte#nou tekutinu. Masku d&kladn• vyrovnejte 
a p•ilo%te na obli#ej.

5.9.3. Klouzav€mi pohyby vyhla^te masku, aby d&kladn• p•il$hala k"poko%ce obli#eje.

Pozor$ Nep!ikl€dejte maskovou elektrodu p!‚mo na obli•ej bez kosmetick% masky. Pou$it‚ p!‚stroje bez 
kosmetick% masky m#$e zp#sobit pop€len‚ elektrick"m proudem, vyvolat alergickou reakci a bolestiv% 
vjemy.

5.9.4. P•ilo%te na obli#ej maskovou elektrodu a p•ipevn•te ji p•es kosmetickou masku. Dbejte, aby se 
maskov! elektroda bezprost•edn• nedot€kala poko%ky obli#eje.

Pozor$ Nen‚ nutn% se sna$it o to, aby maskov€ elektroda v'ude p!il%hala k+ obli•eji. Sta•‚ n&kolik 
bod# kontaktu po obvodu obli•eje. V"$ivn€ maska vede elektrick% impulzy do vzd€lenosti 6±< cm od 
ka$d%ho m‚sta kontaktu s+maskovou elektrodou. 

5.9.5. P•ipojte vodi# od maskov$ elektrody k"p•‚stroji.

5.9.6. Zapn•te p•‚stroj tla#‚tkem .

5.9.7. Pomoc‚ tla#‚tka  zvolte pot•ebn€ programF VGLIVA nebo WYMXODREN[L.

5.9.8. Pro zah!jen‚ procedury stiskn•te tla#‚tko .

5.9.9. Stisknut‚m tla#‚tka  postupn• zvy'ujte s‚lu p&soben‚, dokud nepoc‚t‚te slab$ p‚ch!n‚ nebo 
vibrace pod maskovou elektrodou nebo pod elektrodou na ruce.
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Citlivost na elektrick" proud se m#$e u r#zn"ch osob zna•n& li'it a •€st u$ivatel# nemus‚ i p!i maxim€ln‚ 
s‚le p#soben‚ poci>ovat $€dn% vjemy. Neznamen€ to poruchu p!‚stroje a ani to neovliv7uje efektivitu 
procedur.

Pokud vyvol€ zv"'en‚ s‚ly p#soben‚ nep!‚jemn% pocity, sni$te s‚lu tla•‚tkem  na p!‚jemnou 8rove7. 
P!i procedur€ch nepou$‚vejte nep!‚jemnou nebo nesnesitelnou hladinu s‚ly?

5.9.10. Po ukon#en‚ procedury vyd! p•‚stroj zvukov€ sign!l a ukon#‚ aktivn‚ p&soben‚.

5.9.11. Sejm•te z"obli#eje maskovou elektrodu a potom odstra/te kosmetickou masku.

Kosmetick€ maska je ur•ena pro jednor€zovou aplikaci. Opakovan% pou$‚v€n‚ jedn% masky nen‚ 
dovoleno.

5.9.12. Sundejte z"ruky p•‚stroj. Odpojte vodi# od maskov$ elektrody a od p•‚stroje. Konektor vytahujte  
opatrn•F dr%te jej pevn• a nevyvikl!vejte jej ani nakl!n•jte.

5.9.13. Zbytky kosmetick$ masky smyjte z obli#eje teplou tekouc‚ vodou.

5.10. Nutn€ )dr*ba maskov" elektrody

Ihned po procedu•e d&kladn• odstra/te tekouc‚ vodu a m€dlem zbytky kosmetick$ho roztoku z"maskov$ 
elektrody.

D&kladn$ o#i't•n‚ po seanci zaji'?uje bezpe#nost dal'‚ch procedur a v€znamn• zvy'uje %ivotnost 
maskov$ elektrody.

V€robce doporu#uje m•nit maskovou elektrodu po 60 procedur!ch.

Pozor$ Maskovou elektrodu skladujte suchou.

Nedopus>te, aby na maskov% elektrod& zaschl kosmetick" roztok. O•ist&te ji ihned po ukon•en‚ 
procedury.

Je zak€z€no d€le pou$‚vat maskovou elektrodu, kter€ nebyla o•i't&na a na kter% jsou stopy zelen% 
oxidace?

Po pou$it‚ je nutn% o•istit maskovou elektrodu a vodiv" povrch man$ety. Pokud nejsou !€dn& o•i't&ny, 
mohou zp#sobit alergick% reakce nebo p!enos infekc‚, pou$‚v€/li p!‚stroj v‚ce osob.

V+p!‚pad& individu€ln‚ nesn€'enlivosti, kdy$ dojde b&hem seance ke zhor'en‚ stavu nebo po procedu!e 
k podr€$d&n‚ k#$e, je nutn% p!estat p!‚stroj pou$‚vat a neodkladn& se poradit s+l%ka!em.

KOMPLETACE
V(ROBKU

P•‚stroj je dod!v!n v"tomto kompletuF
N€zev Po$et kus(

P•‚stroj DiaDENS-Cosmo s"man%etovou elektrodou 1
Maskov! elektroda_ 1
Kabel_ 1
Kosmetick! maska DiaDENS-Cosmo hydrata#n‚ a #ist‚c‚_ 6
Prodlou%en‚ man%ety 1
N!vod k"obsluze 1
Nap!jec‚ #l!nek 2
Spot•ebitelsk€ obal 1

V€robce m! pr!vo p•ilo%it zku'ebn‚ vzorky dal'‚ch kosmetick€ch masek vyzkou'en€ch pro pou%‚v!n‚ 
spole#n• s p•‚strojem.

  @ Dopl7kov% sou•€sti a spot!ebn‚ materi€l )maskov% elektrody, kabely, textiln‚ a hotov% kosmetick% masky- se prod€vaj‚ zvl€'>.
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TECHNICK" OBSLUHA A POSTUP 
V(M!NY NAP"JEC$CH %L"NK*

7.1. Technick! obsluha zahrnuje tyto operaceF
1+ Vn•j'‚ prohl‚dka p•‚stroje. Je pot•eba se p•esv•d#it, zda nejsou na p•‚stroji stopy po (derech a p!dech, 

kter$ by mohly zp&sobit jeho"nespr!vn$ fungov!n‚.
2+ P•ed pou%it‚m a po pou%it‚ p•‚stroje je pot•eba o#istit vodiv€ povrch man%ety a tak$ vodiv€ povrch 

maskov$ elektrody m€dlem a tekouc‚ vodou. Nedostate#n! o#ista m&%e v$st ke vzniku alergick€ch 
reakc‚ nebo ke ko%n‚m infekc‚m, zejm$na pokud p•‚stroj pou%‚v! n•kolik osob.

7.2. Pokud se p•edpokl!d!, %e se p•‚stroj nebude pou%‚vat po del'‚ dobu )d$le ne% 3 dny+, je nutn$ 
vyjmout nap!jec‚ #l!nky, aby se p•ede'lo jejich p•ed#asn$mu vybit‚.

7.3. Pokud na displeji blik! symbol stavu nap!jec‚ch #l!nk&, je nutn$ vym•nit nap!jec‚ #l!nky.

7

1+ Opatrn• 
ohn•te 
man%etu na 
stran• krytu 
bateri‚ a 
otev•ete jej.

2+ Vyjm•te 
star$ nap!jec‚ 
#l!nky a 
vlo%te nov$. 
Dodr%te 
orientaci 
p@l& #l!nk&_.

MO'N& PORUCHY A ZP*SOBY 
JEJICH ODSTRAN!N$

V"tabulce jsou uvedeny situace, kter$ se mohou jevit jako poruchy a kter$ m&%ete odstranit sami. V'echny 
ostatn‚ poruchy se nesna%te opravit a spojte se z!stupci v€robce )viz #!st 11+.

Tabulka 1
Mo%n$ poruchy a zp&soby jejich odstran•n‚

Projevy poruchy Zp(sob odstran•n•

P•i zapnut‚ vyd!v! p•‚stroj zvukov$ 
sign!ly a automaticky se vyp‚n!

Vym•/te nap!jec‚ #l!nky za nov$. Ov••te, zda byla dodr%ena orientace 
p@l& #l!nk& )viz bod 7.3.+.

Pokud po v€m•n• nap!jec‚ch #l!nk& za nov$ nelze p•‚stroj zapnout nebo 
po zapnut‚ vyd!v! zvukov$ sign!ly a vyp‚n! se, obra?te se na z!stupce 
spole#nosti )viz #!st 11+.

P•‚stroj nep•ech!z‚ do etapy 
aktivn‚ho p&soben‚ )nesignalizuje 
kontakt s"poko%kou+

1. Prov••te, za m! man%etov! elektroda dostate#n€ kontakt s" poko%kou 
p•edlokt‚ a navlh#ete poko%ku pod man%etovou elektrodou.

2. Vyzkou'ejte, zda je p•‚pojn€ kabel spr!vn• zapojen do"konektoru p•‚stroje.

3. Vyzkou'ejte, zda je opa#n€ konec kabelu spolehliv• p•ipojen k"maskov$ 
elektrod•.

4. P•i pou%‚v!n‚ textiln‚ch masek, prov••te, zda jsou dostate#n• napu't•n$ 
soln€m roztokem.

Pokud se na zapnut$m p•‚stroji neobjevil symbol kontaktu s" poko%kou, 
obra?te se na z!stupce spole#nosti )viz #!st 11+.

  @  Pou$‚vejte pouze nap€jec‚ •l€nky ur•en% pro tento v"robek ± typ LR6ABB o jmenovit%m nap&t‚ 1,5 V.

8



12

TECHNICK" 
CHARAKTERISTIKA

9.1. Maxim!ln‚ spot•eba proudu )p•i nap!jec‚m nap•t‚ 3,0 `0,1V+F
Ð v pracovn‚m"re%imu max. 300 mA<
Ð ve vypnut$m stavu max. 10 qA.

9.2. Hmotnost p•‚stroje bez nap!jec‚ch #l!nk&F max. 300 g.

9.3. Rozm•ry p•‚stroje s"man%etouF max. 300w100w35 mm.

9.4. P•‚stroj se automaticky vypne, pokud nen‚ pou%‚v!n d$le ne% 3 min. po zapnut‚.

9.5. Xrekvence impulz& generovan€ch p•‚strojem v"re%imu VGLIVA je 100 `30 Hz.

9.6. Xrekvence impulz& generovan€ch p•‚strojem v"re%imu WYMXODREN[L je 100 `30 a 50 `15 Hz.

9.7. Doba p&soben‚ 15 `1 min.

9.8. Z!vislost tvaru impulzu na zat•%ovac‚m odporu p•i minim!ln‚ a maxim!ln‚ s‚le stimulace. Re%im 
WYMXODREN[LF

Zat•*ovac• 
odpor

S•la stimulace: Min S•la stimulace: Max

Tvar sign€lu Vp-p Tvar sign€lu Vp-p

Bez z!t•%e
{1,2 V 
`20 =

{1,2 V 
`20 =

200 |
{0,5 V 
`20 =

{2,5 V 
`20 =

500 |
{0,77 V 
`20=

Epulse { 0.92  qJ

{4 V 
`20 =

Epulse{ 25  qJ

1 k|
{0,9 V 
`20 =

{4,7 V 
`20 =

2 k|
{1,1 V 
`20 =

{5,3 V 
`20 =

9
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9.9 Efektivn‚ hodnota proudu Ief p•i zat‚%en‚ 500 |F

Re*im S•la stimulace: Min S•la stimulace: Max

Wymfodren!% Ief = 0,43 mA Ief = 2,22 mA

Z"RUKA POSKYTOVAN" 
V(ROBCEM

10.1. V€robce zaru#uje, %e elektrostimul!tor odpov‚d! certi:kaci, pokud spot•ebitel dodr%‚ podm‚nky a 
pravidla pro pou%‚v!n‚, skladov!n‚ a p•epravu.

10.2. Doba pou%itelnosti v€robku je 5 let.

P•i dodr%en‚ pravidel pro pou%‚v!n‚ m&%e pou%itelnost v€razn• p•ekro#it uvedenou dobu.

10.3. Z!ru#n‚ doba v€robku je 24 m•s‚c& ode dne prodeje.

Z!ru#n‚ doba p•‚slu'enstv‚ )maskov! elektroda a kabel+ je 1 m•s‚c ode dne prodeje.

10.4. V"p•‚pad•, %e se na p•‚stroji v"z!ru#n‚ dob• vyskytnou nedostatky, zavazuje se prod!vaj‚c‚ )v€robce+ 
uspokojit n!roky spot•ebitele podle z!kona Rusk$ federace O"ochran• pr!v spot•ebitele.

Prod!vaj‚c‚ )v€robce+ nebo organizace pln‚c‚ na z!klad• smlouvy s"n‚m funkci prod!vaj‚c‚ho )v€robce+ 
neodpov‚d! za nedostatky vznikl$ po p•ed!n‚ p•‚stroje spot•ebiteli v d&sledkuF
1+ poru'en‚ spot•ebitelem z!sad pro p•epravu, skladov!n‚, (dr%bu a pou%‚v!n‚, kter$ jsou uvedeny 

v"tomto n!vodu<
2+ mechanick$ho po'kozen‚<
3+ #innosti t•et‚ch osob<
4+ vy''‚ moci.

10.5. Z!ruka se nevztahuje na v€robky s"poru'en€mi tov!rn‚mi plombami.

10.6. V"p•‚pad• nefunk#nosti nebo poruch p•‚stroje v"z!ru#n‚ dob• a tak$ p•i zji't•n‚ ne(plnosti dod!vky 
je majitel v€robku povinen odeslat na adresu v€robce nebo jeho z!stupce reklamaci s"po%adavkem na 
opravu )v€m•nu+, ve kter$ uvede jm$no, p•‚jmen‚, adresu, #‚slo telefonu, stru#n€ popis z!vady, okolnosti, 
za kter€ch se projevuje a datum, kdy se vyskytla.

ADRESA 
V(ROBCE

OOO RC BRT
ul. Akademika Postovskogo, 15
620146 g. Ekaterinburg
Rusko
telefonF ;7 343 267 23 30
httpFQQ}}}.denascorp.ru
e-mailF corp~denascorp.ru
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11
O%ci"ln€ z"stupce v‚robce v Evropsk& unii:

DENBS/CZ s.r.o.
Na V€hled• 886Q3a
360 17 Karlovy Vary
\esk! republika
telefonQfaxF ;420"353"549 285
httpFQQ}}}.denas-health.com
httpFQQ}}}.denas}orld.com
e-mailF  denas.cz~seznam.cz
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KONTAKTY

Se v'emi dotazy, kter$ se t€kaj‚ pou%‚v!n‚ p•‚stroje, n!kupu spot•ebn‚ho materi!lu atd., se m&%ete obr!tit 
naF

Distributorƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
    jm%no a p!‚jmen‚     telefon

Internetov! str!nka www.denascorp.ru

Telefon +7,800,200 1919 )bezplatn€ telefon na (zem‚ Ruska+

12
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KUP+N NA Z"RU%N$ OPRAVU

N!zev v€robku DiaDENS-Cosmo
S$riov$ #‚slo v€robku ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
Datum v€roby ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
Datum n!kupu ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
Vlastn‚k ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
Adresa ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
Telefon ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ dom!c‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ pracovn‚
Datum odesl!n‚ k oprav• ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

D&vod odesl!n‚ k" oprav• ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
Pozn!mka o oprav• ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
Podpis pracovn‚ka z!vodu odpov•dn$ho za p•ej‚mku po proveden$ oprav• ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

V€robek jsem prov••il a nem!m v€hrady k jeho kompletnosti a vn•j'‚mu stavu.
Podpis kupuj‚c‚ho ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
Datum p•ijet‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
Z!ruka na opraven€ v€robek je 6 m•s‚c& od okam%iku p•ijet‚ v€robku z"opravy. Pokud je doba od p•ijet‚ z"opravy do konce z!ru#n‚ 
lh&ty v€robku del'‚ ne% 6 m•s‚c&, trv! z!ruka po tuto del'‚ dobu. Z!ru#n‚ lh&ta se tak$ prodlu%uje o dobu, po kterou se v€robek 
nach!zel v"oprav•.

POTVRZEN$ O P#EVZET$ V(ROBKU
Elektrostimul!tor s"vestav•n€mi elektrodami pro stimulaci biologicky aktivn‚ch bod& a z@n DiaDENS-
Cosmo je zp&sobil€ k"pou%‚v!n‚.

V€robn‚ #‚slo      Datum v€roby

Pozn!mka o p•evzet‚ v€robku

Raz‚tko

Podpis prod!vaj‚c‚ho ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ    Datum prodeje ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Byl jsem sezn!men se z!ru#n‚mi podm‚nkami, v€robek jsem prov••il a nem!m v€hrady k"jeho kompletnosti 
a vn•j'‚mu stavu.

Podpis kupuj‚c‚ho ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ   Datum ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

P•‚stroj si p•i n!kupu pozorn• prohl$dn•te.
Po'kozen‚ t•la p•‚stroje a displeje )od•rky, praskliny a od't‚pnut‚+ nejsou d&vodem pro z!ru#n‚ reklamaci. P•‚stroje s" t•mito 
vadami nebudou vym•n•ny ani opraveny, ani za n• nebudou vr!ceny pen‚ze v"r!mci z!ru#n‚ odpov•dnosti za vady.
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